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Verbale n. 5 
 

Verbale  

Seduta dell’11 aprile 2024 

Il giorno 11 aprile 2024 alle ore 14:30 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione nominata dalla Consip con atto 

prot. NOMINA.COMMISSIONI.26.16-02-2024-I, per l’espletamento della “Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 

n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suturatrici Meccaniche per le Pubbliche 

Amministrazioni - ID 2640” di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 227 del 24/11/2023 e sulla G.U.R.I. n. 

137 del 27/11/2023.  

La Commissione è così composta: 

 Prof. Giuseppe Sica, con funzioni di Presidente (membro esterno); 

 Prof.ssa Stefania Brozzetti, con funzioni di membro effettivo (membro esterno); 

 Prof. Fausto Catena, con funzioni di membro effettivo (membro esterno). 

 

L’avv. Antonia Veltri e l’Avv. Rossana Amoroso svolgono, anche disgiuntamente, le funzioni di segretario legale. L’Ing. 

Edoardo Serata svolge le funzioni di segretario tecnico. Alla seduta odierna sono presenti tutti e tre i segretari. 

La seduta è svolta mediante collegamento da remoto, tramite l’utilizzo di “procedure telematiche” idonee alla 

salvaguardia della “riservatezza delle comunicazioni”, in ossequio a quanto previsto dal Capitolato d’oneri di gara e 

dall’art. 93 co. 4 del d.lgs. 36/2023. 

 

Preliminarmente la Commissione prende atto che i concorrenti EUROCLONE S.P.A., RTI CARLO BIANCHI – ASSUT 

EUROPE, NEXTMED S.R.L. e INNOVAMEDICA S.P.A. hanno risposto tempestivamente alle rispettive richieste inviate 

dal Presidente tramite Sistema in data 26 marzo 2024. 

 

La Commissione analizza il riscontro fornito da EUROCLONE S.P.A. 

Per tutti i Lotti di partecipazione (2, 3, 6, 7, 9), in merito al criterio “Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 

36/2023” la Commissione prende atto che il Concorrente ha rappresentato di non possedere la certificazione della 

parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto 

legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (UNI/PdR 125:2022); pertanto, per tutti i suddetti lotti, la Commissione delibera di 

attribuire un punteggio pari a zero in relazione al predetto criterio. 

Per il Lotto 3, in merito al criterio migliorativo n. 4 “Altezza variabile del punto”, la Commissione rileva che il riscontro 

fornito sia inidoneo a comprovare il possesso della suddetta caratteristica; infatti dalla Scheda Tecnica non si evince 

che la suturatrice sia dotata di punti di altezza variabile così come richiesto dalla lex specialis di gara. La Commissione, 

pertanto, delibera di attribuire un punteggio pari a zero per la caratteristica in esame.  
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La Commissione dà atto, inoltre, che il Concorrente Euroclone S.p.A. ha comunicato l’avvenuta cessione del ramo di 

azienda relativo alla “distribuzione di apparecchiature medicali e consumabili per la chirurgia” in favore della società 

BIOMEDICA ITALIA S.r.l. con efficacia a decorrere dal 01 gennaio 2024, trasmettendo gli atti relativi all’operazione 

effettuata. La Commissione delibera dunque di trasmettere alla Consip, per il tramite del segretario, la 

documentazione ricevuta per le verifiche di competenza; nelle more dello svolgimento di tali attività, finalizzate al 

subentro dell'operatore BIOMEDICA ITALIA S.R.L., la Commissione prosegue con la valutazione dell'offerta presentata 

dal concorrente EUROCLONE. 

La Commissione, quindi, anche tenuto conto di quanto rilevato nel verbale n. 4, assegna i seguenti punteggi. 

Lotto 2: 

 

2 Numero di azionamenti minimo > 8 0,0000 

3 Altezza variabile e regolabile del punto 0,0000 

4 Tecnologia tripla linea di punti 0,0000 

6 Lama nella ricarica 2,0000 

7 Ampiezza di gamma – Fornitura di conformazione semicircolare 0,0000 

9 Tecnologia antiscivolo del tessuto sulla ricarica 2,0000 

10 Apertura facilitata tramite pulsante 4,0000 

14 Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 0,0000 

 

Lotto 3: 

 

2 Adattabilità procedure laparoscopiche 4,0000 

3 Tecnologia tripla linea di punti 0,0000 

4 Altezza variabile del punto 0,0000 

10 Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 

36/2023 

 
0,0000 

 

 

Lotto 6: 
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2 Numero di azionamenti minimo > 12 3,0000 

3 Tecnologia tripla linea di punti 3,0000 

4 Possibilità di utilizzare tutte le ricariche con trocar da 12mm 0,0000 

5 Tecnologia antiscivolo del tessuto sulla ricarica 5,0000 

7 Ampiezza di gamma - Fornitura di conformazione 

semicircolare 
0,0000 

12 Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 0,0000 

 

Lotto 7: 

 

2 Numero di azionamenti minimo > 12 3,0000 

3 Tecnologia antiscivolo del tessuto sulla ricarica 3,0000 

4 Tecnologia tripla linea di punti 3,0000 

5 Possibilità di utilizzare tutte le ricariche con trocar da 12 mm 0,0000 

6 Articolazione motorizzata 0,0000 

7 Chiusura motorizzata suturatrice 3,0000 

10 Ampiezza di gamma – Fornitura di conformazione 

semicircolare 
0,0000 

15 Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 0,0000 

 

Lotto 9: 

 

2 Fornitura di kit di valutazione aggiuntivo (dilatatore, 

anoscopio e slitta) 
0,0000 

4 Doppio sistema di sicura 7,0000 

8 Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 0,0000 
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 La Commissione analizza il riscontro fornito da RTI CARLO BIANCHI – ASSUT EUROPE. 

 Per il Lotto 9, in relazione al criterio migliorativo n. 4 “Doppio sistema di sicura”, la Commissione rileva che il riscontro 

fornito sia inidoneo a comprovare il possesso della suddetta caratteristica in quanto risulta sussistente un solo sistema 

di sicurezza, ossia quello che impedisce l’azionamento della suturatrice se la stessa non è completamente chiusa 

(indicatore nella green zone), mentre risulta assente un sistema di sicurezza che impedisca l’azionamento accidentale 

della suturatrice (sicura meccanica). La circostanza che la suturatrice abbia un sistema che ne impedisca l’azionamento 

in presenza di una ricarica già usata rientra tra le caratteristiche minime del Capitolato di gara, come il blocco di 

attivazione in caso di malposizionamento della ricarica. La Commissione, pertanto, delibera di attribuire un punteggio 

pari a zero per la caratteristica in esame. 

All’esito dell’esame, la Commissione per il Lotto 9 assegna i seguenti punteggi: 

2 Fornitura di kit di valutazione aggiuntivo (dilatatore, 

anoscopio e slitta) 
12,0000 

4 Doppio sistema di sicura 0,0000 

8 Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 

36/2023 
0,0000 

 

 

La Commissione analizza il riscontro fornito da NEXTMED S.R.L. 

Per il Lotto 4, in relazione al criterio migliorativo n. 2 “Adattabilità procedure laparoscopiche” la Commissione rileva 

che quanto prodotto dal Concorrente in sede di riscontro sia idoneo a comprovare il possesso della suddetta 

caratteristica. 

All’esito dell’esame, la Commissione per il Lotto 4 assegna i seguenti punteggi: 

2 Adattabilità procedure laparoscopiche 5,0000 

3 Tecnologia tripla linea di punti 5,0000 

9 Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 

36/2023 
0,0000 

 

La Commissione analizza il riscontro fornito da INNOVAMEDICA S.P.A. 

Per i Lotti 4, 6 e 9, la Commissione rileva che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il possesso della 

caratteristica minima “Compatibilità del punto con RMN 3T”. 
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Per il Lotto 5, la Commissione rileva che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il possesso della 

caratteristica migliorativa n. 2 “Adattabilità procedure laparoscopiche”. 

Per i Lotti 7 e 8, la Commissione rileva che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il possesso delle 

caratteristiche migliorative n. 2 “Numero di azionamenti minimo”, n. 4 “Tecnologia tripla linea di punti” e n. 7 

“Chiusura motorizzata suturatrice”.  

Per i Lotti 7 e 8, la Commissione rileva che la documentazione prodotta è inidonea a comprovare il possesso della 

caratteristica migliorativa n. 3 “Tecnologia antiscivolo del tessuto sulla ricarica” in quanto la stessa viene attestata in 

una Relazione predisposta dal Concorrente, mentre non risulta presente nella documentazione tecnica ufficiale del 

Produttore (scheda tecnica). Peraltro, la Commissione rileva che dalla Relazione si evince esclusivamente che la 

ricarica è dotata di un ‘design che assicura un ottimo grip’ (presa ottimale) mentre non viene specificata con chiarezza 

la presenza di una tecnologia antiscivolo. 

Con riferimento alla caratteristica migliorativa n. 2 “Possibilità di utilizzare tutte le ricariche con trocar da 12mm”, la 

Commissione rileva che, pur avendo il Concorrente dichiarato il possesso della suddetta caratteristica nella Scheda di 

Offerta Tecnica, dalla documentazione a comprova emerge che non è possibile utilizzare la suturatrice con ricariche 

per tessuti spessi attraverso un trocar da 12 mm. La Commissione, pertanto, sia per il Lotto 7 che per il Lotto 8, 

delibera di attribuire un punteggio pari a zero in relazione alla suddetta caratteristica migliorativa. 

All’esito dell’esame la Commissione attribuisce i seguenti punteggi: 

Lotto 5: 

 

2 Adattabilità procedure laparoscopiche 5,0000 

3 Tecnologia tripla linea di punti 0,0000 

9 Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 0,0000 

 

Lotto 7: 

2 Numero di azionamenti minimo > 12 3,0000 

3 Tecnologia antiscivolo del tessuto sulla ricarica 0,0000 

4 Tecnologia tripla linea di punti 3,0000 

5 Possibilità di utilizzare tutte le ricariche con trocar da 12 

mm 
0,0000 

6 Articolazione motorizzata 0,0000 
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7 Chiusura motorizzata suturatrice 3,0000 

10 Ampiezza di gamma – Fornitura di conformazione 

semicircolare 
0,0000 

15 Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 0,0000 

 

 

Lotto 8: 

2 Numero di azionamenti minimo > 12 3,0000 

3 Tecnologia antiscivolo del tessuto sulla ricarica 0,0000 

4 Tecnologia tripla linea di punti 3,0000 

5 Possibilità di utilizzare tutte le ricariche con trocar da 12 

mm 
0,0000 

6 Articolazione motorizzata 0,0000 

7 Chiusura motorizzata suturatrice 3,0000 

10 Ampiezza di gamma – Fornitura di conformazione 

semicircolare 
0,0000 

15 Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 

36/2023 
0,0000 

 

 

Terminata l’attività di attribuzione dei punteggi tabellari per ciascun lotto e concorrente, con riferimento all’attività 

valutativa da condurre in merito ai restanti criteri discrezionali di cui al par. 16.1 del Capitolato d’Oneri, la 

Commissione dà atto che ciascun componente ha proceduto ad una autonoma lettura e studio delle offerte tecniche 

dei singoli concorrenti, al fine di esprimere successivamente le proprie preferenze alla presenza della Commissione 

riunita. 

********* 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi discrezionali trova applicazione l’associazione Commissario/Nominativo membro 

di Commissione di cui al verbale n. 4. 

La Commissione avvia la valutazione per il Lotto 1 in relazione ai seguenti criteri: 
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3 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 

5 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 

6 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 

7 Formazione del personale 

 

La Commissione valuta l’offerta del Concorrente RTI CARLO BIANCHI – ASSUT EUROPE e all’esito assegna i seguenti 

punteggi: 

  

3 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
9,5333 

5 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
2,0000 

6 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 2,4000 

7 Formazione del personale 2,2000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 1 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. e all’esito assegna i seguenti 

punteggi: 

3 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
9,5333 

5 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
4,0000 

6 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 3,0000 

7 Formazione del personale 3,0000 
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Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 1 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente MEDTRONIC ITALIA S.P.A. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

3 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
13,0000 

5 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
3,0000 

6 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 3,0000 

7 Formazione del personale 3,0000 

  

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 1 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente RTI MEDI CORP - MULTIMED S.R.L. - ZACCANTI S.P.A. - CARBINI SRL e 

all’esito assegna i seguenti punteggi: 

3 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
13,0000 

5 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
4,0000 

6 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 2,0000 

7 Formazione del personale 2,0000 

  

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 1 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

************ 

La Commissione avvia la valutazione per il Lotto 2 in relazione ai seguenti criteri: 
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8 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 

11 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 

12 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 

13 Formazione del personale 

 

 

La Commissione valuta l’offerta del Concorrente RTI CARLO BIANCHI – ASSUT EUROPE e all’esito assegna i seguenti 

punteggi: 

8 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
6,0000 

11 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
2,0000 

12 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 2,4000 

13 Formazione del personale 2,2000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 2 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

La Commissione valuta l’offerta del Concorrente EUROCLONE S.P.A. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

8 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
6,0000 

11 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
2,0000 

12 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 1,8000 

13 Formazione del personale 1,8000 
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Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 2 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. e all’esito assegna i seguenti 

punteggi: 

8 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
10,0000 

11 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
4,0000 

12 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 3,0000 

13 Formazione del personale 3,0000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 2 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente MEDTRONIC ITALIA S.P.A. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

8 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
8,0000 

11 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
3,0000 

12 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 3,0000 

13 Formazione del personale 3,0000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 2 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente NEXTMED S.R.L. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 
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8 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
6,0000 

11 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
0,0000 

12 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 2,0000 

13 Formazione del personale 1,8000 

 

In relazione al criterio “Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità” la Commissione attribuisce un 

punteggio pari a zero in quanto nella Relazione Tecnica non risultano descritte misure di gestione o innovazioni di 

processo e/o di prodotto atte a migliorare gli impatti ambientali su tutto il ciclo di vita con particolare attenzione al 

consumo delle risorse (materie prime o prime-seconde utilizzate, produzione di rifiuti riciclabili e del loro riutilizzo in 

un nuovo ciclo produttivo e della quantità di rifiuti non riciclabili). 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 2 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente RTI MEDI CORP - MULTIMED S.R.L. - ZACCANTI S.P.A. - CARBINI SRL e 

all’esito assegna i seguenti punteggi: 

 

8 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
6,0000 

11 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
4,0000 

12 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 2,0000 

13 Formazione del personale 2,0000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 2 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

******* 
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La Commissione avvia la valutazione per il Lotto 3 in relazione ai seguenti criteri: 

5 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 

7 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 

8 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 

9 Formazione del personale 

 

 

 

La Commissione valuta l’offerta del Concorrente EUROCLONE S.P.A. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

5 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
9,6000 

7 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
2,0000 

8 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 1,8000 

9 Formazione del personale 1,8000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 3 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente MEDTRONIC ITALIA S.P.A. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

5 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
12,0000 

7 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
3,0000 

8 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 3,0000 

9 Formazione del personale 3,0000 

 



CONSIP S.p.A. 

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la 

conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Suturatrici 

Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2640 

11 aprile 2024 

12 aprile 2024 
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Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 3 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

****** 

La Commissione avvia la valutazione per il Lotto 4 in relazione ai seguenti criteri: 

4 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 

6 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 

7 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 

8 Formazione del personale 

 

 

La Commissione valuta l’offerta del Concorrente RTI CARLO BIANCHI – ASSUT EUROPE e all’esito assegna i seguenti 

punteggi: 

4 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
11,2000 

6 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
2,0000 

7 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 2,4000 

8 Formazione del personale 2,2000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 4 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del Concorrente INNOVAMEDICA S.P.A. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

4 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
11,2000 

6 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
2,0000 
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7 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 1,8000 

8 Formazione del personale 1,8000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 4 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del Concorrente JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. e all’esito assegna i seguenti 

punteggi: 

4 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
14,0000 

6 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
4,0000 

7 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 3,0000 

8 Formazione del personale 3,0000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 4 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del Concorrente NEXTMED S.R.L. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

4 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
6,5333 

6 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
0,0000 

7 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 2,0000 

8 Formazione del personale 1,8000 

 

In relazione al criterio “Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità” la Commissione attribuisce un 

punteggio pari a zero in quanto nella Relazione Tecnica non risultano descritte misure di gestione o innovazioni di 

processo e/o di prodotto atte a migliorare gli impatti ambientali su tutto il ciclo di vita con particolare attenzione al 

consumo delle risorse (materie prime o prime-seconde utilizzate, produzione di rifiuti riciclabili e del loro riutilizzo in 

un nuovo ciclo produttivo e della quantità di rifiuti non riciclabili). 
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Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 4 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del Concorrente RTI MEDI CORP - MULTIMED S.R.L. - ZACCANTI S.P.A. - CARBINI SRL 

e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

4 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
7,4667 

6 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
4,0000 

7 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 2,0000 

8 Formazione del personale 2,0000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 4 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

******* 

La Commissione avvia la valutazione per il Lotto 5 in relazione ai seguenti criteri: 

4 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 

6 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 

7 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 

8 Formazione del personale 

 

 

La Commissione valuta l’offerta del Concorrente INNOVAMEDICA S.P.A. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

4 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
11,2000 

6 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
2,0000 

7 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 1,8000 
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8 Formazione del personale 1,8000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 5 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del Concorrente JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. e all’esito assegna i seguenti 

punteggi: 

4 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
14,0000 

6 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
4,0000 

7 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 3,0000 

8 Formazione del personale 3,0000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 5 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

Alle ore 17:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

*********** 

Seduta del 12 aprile 2024 

Il giorno 12 aprile 2024 alle ore 10:20 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione con la presenza dei segretari 

Avv. Antonia Veltri, Avv. Rossana Amoroso e Ing. Edoardo Serata. 

La seduta è svolta mediante collegamento da remoto, tramite l’utilizzo di “procedure telematiche” idonee alla 

salvaguardia della “riservatezza delle comunicazioni”, in ossequio a quanto previsto dal Capitolato d’oneri di gara e 

dall’art. 93 co. 4 del d.lgs. 36/2023. 

La Commissione avvia la valutazione per il Lotto 6 in relazione ai seguenti criteri: 

8 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 

9 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 

10 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 
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11 Formazione del personale 

 

 

La Commissione valuta l’offerta del Concorrente RTI CARLO BIANCHI – ASSUT EUROPE e all’esito assegna i seguenti 

punteggi: 

8 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
8,8000 

9 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
2,0000 

10 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 2,4000 

11 Formazione del personale 2,2000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 6 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

La Commissione valuta l’offerta del Concorrente EUROCLONE S.P.A. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

8 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
8,8000 

9 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
2,0000 

10 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 1,8000 

11 Formazione del personale 1,8000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 6 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente INNOVAMEDICA S.P.A. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 
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8 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
7,3333 

9 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
2,0000 

10 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 1,8000 

11 Formazione del personale 1,8000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 6 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. e all’esito assegna i seguenti 

punteggi: 

8 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
10,2667 

9 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
4,0000 

10 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 3,0000 

11 Formazione del personale 3,0000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 6 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente MEDTRONIC ITALIA S.P.A. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

8 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
11,0000 

9 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
3,0000 

10 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 3,0000 



CONSIP S.p.A. 

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 per la 
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11 Formazione del personale 3,0000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 6 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente MOVI S.P.A. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

8 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
6,6000 

9 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
0,0000 

10 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 1,8000 

11 Formazione del personale 1,8000 

 

In relazione al criterio “Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità” la Commissione attribuisce un 

punteggio pari a zero in quanto nella Relazione Tecnica non risultano descritte misure di gestione o innovazioni di 

processo e/o di prodotto atte a migliorare gli impatti ambientali su tutto il ciclo di vita con particolare attenzione al 

consumo delle risorse (materie prime o prime-seconde utilizzate, produzione di rifiuti riciclabili e del loro riutilizzo in 

un nuovo ciclo produttivo e della quantità di rifiuti non riciclabili). 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 6 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente RTI MEDI CORP - MULTIMED S.R.L. - ZACCANTI S.P.A. - CARBINI SRL e 

all’esito assegna i seguenti punteggi: 

 

8 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
6,6000 

9 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
4,0000 

10 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 2,0000 
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11 Formazione del personale 2,0000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 6 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione avvia la valutazione per il Lotto 7 in relazione ai seguenti criteri: 

11 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 

12 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 

13 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 

14 Formazione del personale 

 

 

La Commissione valuta l’offerta del Concorrente EUROCLONE S.P.A. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

11 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
6,4000 

12 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
2,0000 

13 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 1,8000 

14 Formazione del personale 1,8000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 7 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente INNOVAMEDICA S.P.A. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

11 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
5,3333 

12 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 2,0000 
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circolarità 

13 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 1,8000 

14 Formazione del personale 1,8000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 7 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. e all’esito assegna i seguenti 

punteggi: 

11 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
7,4667 

12 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
4,0000 

13 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 3,0000 

14 Formazione del personale 3,0000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 7 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente MOVI S.P.A. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

11 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
4,8000 

12 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
0,0000 

13 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 1,8000 

14 Formazione del personale 1,8000 
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In relazione al criterio “Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità” la Commissione attribuisce un 

punteggio pari a zero in quanto nella Relazione Tecnica non risultano descritte misure di gestione o innovazioni di 

processo e/o di prodotto atte a migliorare gli impatti ambientali su tutto il ciclo di vita con particolare attenzione al 

consumo delle risorse (materie prime o prime-seconde utilizzate, produzione di rifiuti riciclabili e del loro riutilizzo in 

un nuovo ciclo produttivo e della quantità di rifiuti non riciclabili). 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 7 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente VE.DI.SE. HOSPITAL S.P.A. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

11 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
4,8000 

12 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
2,0000 

13 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 1,8000 

14 Formazione del personale 1,8000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 7 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

********* 

 

La Commissione avvia la valutazione per il Lotto 8 in relazione ai seguenti criteri: 

11 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 

12 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 

13 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 

14 Formazione del personale 

 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente INNOVAMEDICA S.P.A. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 
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11 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
6,4000 

12 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
2,0000 

13 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 1,8000 

14 Formazione del personale 1,8000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 8 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

In merito al criterio “Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure 

chirurgiche” la Commissione precisa di non aver tenuto in considerazione le ricariche con punta curva in quanto in 

fase di registrazione, come espressamente dichiarato dal Concorrente in offerta tecnica. 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente MEDTRONIC ITALIA S.P.A. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

11 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
6,9333 

12 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
4,0000 

13 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 3,0000 

14 Formazione del personale 3,0000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 8 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

****** 

La Commissione avvia la valutazione per il Lotto 9 in relazione ai seguenti criteri: 

3 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 

5 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
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6 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 

7 Formazione del personale 

 

La Commissione valuta l’offerta del Concorrente RTI CARLO BIANCHI – ASSUT EUROPE e all’esito assegna i seguenti 

punteggi: 

3 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
6,5333 

5 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
2,0000 

6 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 2,4000 

7 Formazione del personale 2,2000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 9 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

La Commissione valuta l’offerta del Concorrente EUROCLONE S.P.A. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

3 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
5,6000 

5 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
2,0000 

6 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 1,8000 

7 Formazione del personale 1,8000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 9 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente INNOVAMEDICA S.P.A. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

3 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 5,6000 
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gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 

5 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
2,0000 

6 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 1,8000 

7 Formazione del personale 1,8000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 9 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. e all’esito assegna i seguenti 

punteggi: 

3 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
0,0000 

5 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
4,0000 

6 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 3,0000 

7 Formazione del personale 3,0000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 9 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del concorrente RTI MEDI CORP - MULTIMED S.R.L. - ZACCANTI S.P.A. - CARBINI SRL e 

all’esito assegna i seguenti punteggi: 

 

3 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
5,6000 

5 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
4,0000 

6 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 2,0000 
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7 Formazione del personale 2,0000 

 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 9 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione valuta l’offerta del Concorrente NEXTMED S.R.L. e all’esito assegna i seguenti punteggi: 

 

3 Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore 

gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche 
5,6000 

5 Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e 

circolarità 
0,0000 

6 Servizio di assistenza tecnica e post-vendita 2,0000 

7 Formazione del personale 1,8000 

 

In relazione al criterio “Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità” la Commissione attribuisce un 

punteggio pari a zero in quanto nella Relazione Tecnica non risultano descritte misure di gestione o innovazioni di 

processo e/o di prodotto atte a migliorare gli impatti ambientali su tutto il ciclo di vita con particolare attenzione al 

consumo delle risorse (materie prime o prime-seconde utilizzate, produzione di rifiuti riciclabili e del loro riutilizzo in 

un nuovo ciclo produttivo e della quantità di rifiuti non riciclabili). 

Il dettaglio dei coefficienti assegnati da ciascun Commissario per i suddetti criteri è riportato nell’Allegato 9 al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

******** 

In merito al lotto 9, a seguito di ulteriore verifica, la Commissione rileva che, nel verbale n. 4, per i Concorrenti 

Innovamedica s.p.a. e Nextmed s.r.l. è stato erroneamente attribuito il punteggio per la caratteristica “Fornitura di kit 

di valutazione aggiuntivo (dilatatore, anoscopio e slitta)”. 

Per entrambi i suddetti Concorrenti, infatti, la Commissione rileva che dalla documentazione prodotta a comprova 

della caratteristica il kit ivi descritto non costituisce un kit aggiuntivo che può essere acquistato separato dalla 

suturatrice, bensì costituisce il kit base offerto unitamente alla suturatrice stessa. 

La Commissione pertanto, per entrambi i suddetti Concorrenti, delibera di attribuire un punteggio pari a zero per la 

caratteristica in esame. 

****** 
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Successivamente, la Commissione effettua le operazioni di determinazione del punteggio tecnico complessivo (PT) di 

ciascuna offerta in gara, secondo le modalità indicate nella lex specialis di gara, con gli esiti di cui alle tabelle che 

seguono. 

 

Lotto 1 

Concorrente 
Punteggio 

Tabellare 

Punteggio 

Discrezionale 

Punteggio Tecnico 

complessivo 

RTI CARLO BIANCHI – ASSUT 

EUROPE 
20,0000 21,1333 41,1333 

JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A. 
10,0000 44,5333 54,5333 

MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 10,0000 45,3333 55,3333 

RTI MEDI CORP - 

MULTIMED S.R.L. - 

ZACCANTI S.P.A. - CARBINI 

SRL 

20,0000 37,6667 57,6667 

 

 

 

Lotto 2 

Concorrente 
Punteggio 

Tabellare 

Punteggio 

Discrezionale 

Punteggio Tecnico 

complessivo 

RTI CARLO BIANCHI – ASSUT 

EUROPE 
11,0000 25,8000 36,8000 

EUROCLONE S.P.A. 8,0000 24,8000 32,8000 

JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A. 
13,0000 49,0000 62,0000 

MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 11,0000 41,0000 52,0000 

NEXTMED SRL 6,0000 17,2000 23,2000 

RTI MEDI CORP - 

MULTIMED S.R.L. - 
9,0000 27,2000 36,2000 
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ZACCANTI S.P.A. - CARBINI 

SRL 

 

 

Lotto 3 

Concorrente 
Punteggio 

Tabellare 

Punteggio 

Discrezionale 

Punteggio Tecnico 

complessivo 

EUROCLONE S.P.A. 4,0000 35,2000 39,2000 

MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 21,0000 46,0000 67,0000 

 

Lotto 4 

Concorrente 
Punteggio 

Tabellare 

Punteggio 

Discrezionale 

Punteggio Tecnico 

complessivo 

RTI CARLO BIANCHI – ASSUT 

EUROPE 
5,0000 26,1333 31,1333 

INNOVAMEDICA S.P.A. 14,0000 30,1333 44,1333 

JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A. 
14,0000 49,0000 63,0000 

NEXTMED SRL 19,0000 32,0000 51,0000 

RTI MEDI CORP - 

MULTIMED S.R.L. - 

ZACCANTI S.P.A. - CARBINI 

SRL 

14,0000 27,1334 41,1334 

 

 

Lotto 5 

Concorrente 
Punteggio 

Tabellare 

Punteggio 

Discrezionale 

Punteggio Tecnico 

complessivo 

INNOVAMEDICA S.P.A. 14,0000 36,8000 50,8000 

JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A. 
14,0000 49,0000 63,0000 
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Lotto 6 

Concorrente 
Punteggio 

Tabellare 

Punteggio 

Discrezionale 

Punteggio Tecnico 

complessivo 

RTI CARLO BIANCHI – ASSUT 

EUROPE 
11,0000 22,0667 33,0667 

EUROCLONE S.P.A. 11,0000 21,0667 32,0667 

INNOVAMEDICA S.P.A. 11,0000 22,9333 33,9333 

JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A. 
17,0000 45,2667 62,2667 

MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 13,0000 40,0000 53,0000 

MOVI S.P.A. 20,0000 26,8667 46,8667 

RTI MEDI CORP - MULTIMED 

S.R.L. - ZACCANTI S.P.A. - 

CARBINI SRL 

12,0000 22,9333 34,9333 

 

Lotto 7 

Concorrente 
Punteggio 

Tabellare 

Punteggio 

Discrezionale 

Punteggio Tecnico 

complessivo 

EUROCLONE S.P.A. 12,0000 22,4000 34,4000 

INNOVAMEDICA S.P.A. 9,0000 21,3333 30,3333 

JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A. 
12,0000 42,8667 54,8667 

MOVI S.P.A. 15,0000 21,0000 36,0000 

VE.DI.SE. HOSPITAL S.P.A. 6,0000 20,8000 26,8000 

 

Lotto 8 

Concorrente 
Punteggio 

Tabellare 

Punteggio 

Discrezionale 

Punteggio Tecnico 

complessivo 

INNOVAMEDICA S.P.A. 9,0000 22,4000 31,4000 
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MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 17,0000 45,9333 62,9333 

 

Lotto 9 

Concorrente 
Punteggio 

Tabellare 

Punteggio 

Discrezionale 

Punteggio Tecnico 

complessivo 

RTI CARLO BIANCHI – ASSUT 

EUROPE 
12,0000 31,4666 43,4666 

EUROCLONE S.P.A. 7,0000 24,5333 31,5333 

INNOVAMEDICA S.P.A. 7,0000 27,8667 34,8667 

JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A. 
7,0000 26,6667 33,6667 

NEXTMED SRL 7,0000 27,7333 34,7333 

RTI MEDI CORP - MULTIMED 

S.R.L. - ZACCANTI S.P.A. - 

CARBINI SRL 

7,0000 30,2667 37,2667 

 

******** 

Terminata la fase di valutazione delle Offerte tecniche di tutti i Concorrenti per tutti i lotti, la Commissione fissa la 

seduta pubblica per l’apertura delle Offerte economiche della procedura per il giorno 22 aprile 2024 alle ore 16:00 e 

conferisce mandato al Presidente affinché invii apposita comunicazione, tramite Sistema, ai Concorrenti. 

Al fine di consentire le operazioni di cui al par. 11.1 del Capitolato d’Oneri, la Commissione delibera di comunicare 

altresì ai Concorrenti tramite Sistema, per il tramite del Presidente: 

- che, dal ricevimento della comunicazione stessa e fino alle ore 16:00 del giorno 22 aprile 2024, i Concorrenti 

potranno, qualora interessati, manifestare l’intenzione di avvalersi della possibilità di rettifica di un errore 

materiale eventualmente contenuto nell’Offerta economica e di cui si siano avveduti dopo la scadenza del 

termine per la loro presentazione. Tale manifestazione dovrà essere espressa mediante invio nell’Area 

comunicazioni di cui al paragrafo 2.3 del Capitolato d’Oneri, di apposita comunicazione contenente 

esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l’Offerta economica, conforme all’Allegato n. 11 - 

“Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4” pubblicato nella documentazione di gara e 

sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 13.1 del Capitolato d’Oneri; 

- che coloro i quali avranno presentato la suddetta manifestazione di interesse alla rettifica dell’offerta, 

dovranno inviare dalle ore 16:30 alle ore 17:30 del 22 aprile 2024, la rettifica dell’offerta economica. La 

rettifica dovrà essere conforme all’Allegato n. 12 “Rettifica dell’offerta”, pubblicato nella documentazione di 
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gara, e sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 13.1 del Capitolato d’Oneri, nonché 

marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio della suddetta seduta.  

 

Il Presidente dà atto che la sottoscrizione del verbale da parte dei membri di Commissione non potrà essere 

contestuale, pertanto, procede alla lettura del verbale affinché tutti prendano piena coscienza e conoscenza del suo 

contenuto. Ultimata la lettura del verbale i membri di Commissione ne prendono atto e ne accettano il contenuto, 

dichiarando che lo stesso risulta rispondente alle attività svolte.  

Il Presidente dà atto che ciascun membro della Commissione apporrà sul documento la propria firma digitale.  

Alle ore 13:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

La Commissione 

Prof. Giuseppe Sica, con funzioni di Presidente  _____________________________ 

 

Prof.ssa Stefania Brozzetti, con funzioni di membro effettivo  ____________________________ 

 

Prof. Fausto Catena, con funzioni di membro effettivo  _____________________________ 

I Segretari 

Ing. Edoardo Serata      _____________________________ 

 

Avv. Antonia Veltri      _____________________________ 

 

Avv. Rossana Amoroso       _____________________________ 

 

 



Suturatrici meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni 

Allegato 1 - Lotto 1: Suturatrice lineare manuale precaricata monouso  

Modalità di comprova Pmax

ID Criterio

3

Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche. Si valuterà l’adeguatezza della 

gamma proposta sotto il profilo della capacità di adattamento del/dei dispositivo/i alle diverse procedure chirurgiche tenendo conto della 

gamma di lunghezze dello stelo e della ricarica, delle altezze dei punti per la compatibilità con tessuti di diverso spessore e dell’eventuale 

diversità di conformazione rispetto a quella del dispositivo oggetto del lotto.

Scheda tecnica 13,00

5

Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità – Descrivere le caratteristiche dei dispositivi offerti in gara e delle misure di 

gestione o delle innovazioni di processo e/o di prodotto che migliorano gli impatti ambientali su tutto il ciclo di vita con particolare 

attenzione al consumo delle risorse (materie prime o prime-seconde utilizzate, produzione di rifiuti riciclabili e del loro riutilizzo in un 

nuovo ciclo produttivo e della quantità di rifiuti non riciclabili). La valutazione terrà conto, nel seguente ordine di priorità, delle 

caratteristiche tecniche dei dispositivi in grado di prevenire il consumo di risorse e la produzione di rifiuti, delle soluzioni per la 

preparazione al riutilizzo delle componenti dei dispositivi offerti, delle caratteristiche di progettazione e degli eventuali servizi collegati alla 

fornitura in grado di garantire il riciclo, totale o parziale, dei dispositivi offerti. Si valuterà la concretezza, l’efficacia e l’innovatività della 

proposta e delle modalità/strumenti adottati dal Fornitore per consentire all’Amministrazione il monitoraggio della produzione di rifiuti 

ossia la possibilità per l’amministrazione di quantificare i risparmi potenzialmente raggiungibili – in termini di costi di smaltimento – anche 

grazie all’adozione di soluzioni del tutto o in parte riutilizzabili.

Relazione tecnica 5,00

6
Servizio di assistenza tecnica e post-vendita - Descrivere, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara, la modalità di 

erogazione del servizio, i tempi di intervento, l’eventuale presenza di assistenza on-line. La soluzione proposta sarà valutata in termini di 

contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio nella rappresentazione delle attività

Relazione tecnica 3,00

7
Formazione del personale - Descrivere, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara, la modalità di erogazione del servizio, 

l’organizzazione dell’aggiornamento e training proposto, l’eventuale presenza di corsi di formazione on line. La soluzione proposta sarà 

valutata in termini di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio nella rappresentazione delle attività

Relazione tecnica 3,00

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DISCREZIONALI:

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Adeguato 0,600 0,733 9,5333 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Adeguato 0,600 0,733 9,5333

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 2,0000 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 4,0000

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 2,4000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Adeguato 0,600 0,733 2,2000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000

Carlo Bianchi e Assut Europe Johnson&Johnson

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 13,0000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,0000 13,0000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 3,0000 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,8000 4,0000

Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Più che adeguato 0,800 0,6667 2,0000

Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000 Più che adeguato 0,800 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,6667 2,0000

RTI Medicorp MultimedMedtronic
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Allegato 2 - Lotto 2: Suturatrice lineare taglia e cuci manuale precaricata o con ricariche monouso 

Modalità di comprova Pmax

ID Criterio

8

Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche. Si valuterà l’adeguatezza della 

ulteriore gamma proposta sotto il profilo della capacità di adattamento del/dei dispositivo/i alle diverse procedure chirurgiche 

tenendo conto della gamma di ricariche, delle altezze dei punti per la compatibilità con tessuti di diverso spessore. Nell’ambito del 

presente criterio saranno sottoposte a valutazione suturatrici diverse da quelle offerte come principali per il lotto o da quelle 

semicircolari eventualmente offerte in relazione allo specifico criterio migliorativo.

Scheda tecnica 10,00

11

Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità – Descrivere le caratteristiche dei dispositivi offerti in gara e delle misure 

di gestione o delle innovazioni di processo e/o di prodotto che migliorano gli impatti ambientali su tutto il ciclo di vita con 

particolare attenzione al consumo delle risorse (materie prime o prime-seconde utilizzate, produzione di rifiuti riciclabili e del loro 

riutilizzo in un nuovo ciclo produttivo e della quantità di rifiuti non riciclabili). La valutazione terrà conto, nel seguente ordine di 

priorità, delle caratteristiche tecniche dei dispositivi in grado di prevenire il consumo di risorse e la produzione di rifiuti, delle 

soluzioni per la preparazione al riutilizzo delle componenti dei dispositivi offerti, delle caratteristiche di progettazione e degli 

eventuali servizi collegati alla fornitura in grado di garantire il riciclo, totale o parziale, dei dispositivi offerti. Si valuterà la 

concretezza, l’efficacia e l’innovatività della proposta e delle modalità/strumenti adottati dal Fornitore per consentire 

all’Amministrazione il monitoraggio della produzione di rifiuti ossia la possibilità per l’amministrazione di quantificare i risparmi 

potenzialmente raggiungibili – in termini di costi di smaltimento – anche grazie all’adozione di soluzioni del tutto o in parte 

riutilizzabili.

Relazione tecnica 5,00

12
Servizio di assistenza tecnica e post-vendita - Descrivere, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara, la modalità di 

erogazione del servizio, i tempi di intervento, l’eventuale presenza di assistenza on-line. La soluzione proposta sarà valutata in 

termini di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio nella rappresentazione delle attività

Relazione tecnica 3,00

13

Formazione del personale - Descrivere, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara, la modalità di erogazione del 

servizio, l’organizzazione dell’aggiornamento e training proposto, l’eventuale presenza di corsi di formazione on line. La soluzione 

proposta sarà valutata in termini di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio nella rappresentazione delle 

attività

Relazione tecnica 3,00

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DISCREZIONALI:

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 6,0000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 6,0000

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 2,0000

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 2,0000

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 2,4000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Adeguato 0,600 0,733 2,2000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000

Carlo Bianchi e Assut Europe Euroclone

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 10,0000 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 8,0000

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 4,0000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 3,0000

Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000

Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000

Johnson&Johnson Medtronic

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 6,0000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 6,0000

Inadeguato 0,000 Inadeguato 0,000 Inadeguato 0,000 0,000 0,0000
Più che 

adeguato
0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 4,0000

Più che adeguato 0,800 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,667 2,0000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Più che adeguato 0,800 0,667 2,0000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000
Più che 

adeguato
0,800 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,667 2,0000

RTI Medicorp MultimedNextmed



Suturatrici meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni 

Allegato 3 - Lotto 3: Suturatrice circolare manuale testina ribaltabile monouso 

Modalità di comprova Pmax

ID Criterio

5
Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche. Si valuterà l’adeguatezza 

della gamma proposta sotto il profilo della capacità di adattamento del dispositivo alle diverse procedure chirurgiche tenendo 

conto della gamma di lunghezze dello stelo e dei calibri e delle altezze dei punti per la compatibilità con tessuti di diverso spessore

Scheda tecnica 12,00

7

Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità – Descrivere le caratteristiche dei dispositivi offerti in gara e delle 

misure di gestione o delle innovazioni di processo e/o di prodotto che migliorano gli impatti ambientali su tutto il ciclo di vita con 

particolare attenzione al consumo delle risorse (materie prime o prime-seconde utilizzate, produzione di rifiuti riciclabili e del loro 

riutilizzo in un nuovo ciclo produttivo e della quantità di rifiuti non riciclabili). La valutazione terrà conto, nel seguente ordine di 

priorità, delle caratteristiche tecniche dei dispositivi in grado di prevenire il consumo di risorse e la produzione di rifiuti, delle 

soluzioni per la preparazione al riutilizzo delle componenti dei dispositivi offerti, delle caratteristiche di progettazione e degli 

eventuali servizi collegati alla fornitura in grado di garantire il riciclo, totale o parziale, dei dispositivi offerti. Si valuterà la 

concretezza, l’efficacia e l’innovatività della proposta e delle modalità/strumenti adottati dal Fornitore per consentire 

all’Amministrazione il monitoraggio della produzione di rifiuti ossia la possibilità per l’amministrazione di quantificare i risparmi 

potenzialmente raggiungibili – in termini di costi di smaltimento – anche grazie all’adozione di soluzioni del tutto o in parte 

riutilizzabili.

Relazione tecnica 5,00

8
Servizio di assistenza tecnica e post-vendita - Descrivere, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara, la modalità 

di erogazione del servizio, i tempi di intervento, l’eventuale presenza di assistenza on-line. La soluzione proposta sarà valutata in 

termini di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio nella rappresentazione delle attività

Relazione tecnica 3,00

9

Formazione del personale - Descrivere, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara, la modalità di erogazione del 

servizio, l’organizzazione dell’aggiornamento e training proposto, l’eventuale presenza di corsi di formazione on line. La soluzione 

proposta sarà valutata in termini di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio nella rappresentazione delle 

attività

Relazione tecnica 3,00

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DISCREZIONALI:

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 9,6000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 12,0000

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 2,0000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 3,0000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000

Euroclone Medtronic



Suturatrici meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni 

Allegato 4 - Lotto 4: Suturatrice circolare manuale testina fissa monouso 

Modalità di comprova Pmax

ID Criterio

4
Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche. Si valuterà l’adeguatezza della 

gamma proposta sotto il profilo della capacità di adattamento del dispositivo alle diverse procedure chirurgiche tenendo conto della 

gamma di lunghezze dello stelo e dei calibri e delle altezze dei punti per la compatibilità con tessuti di diverso spessore

Scheda tecnica 14,00

6

Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità – Descrivere le caratteristiche dei dispositivi offerti in gara e delle misure di 

gestione o delle innovazioni di processo e/o di prodotto che migliorano gli impatti ambientali su tutto il ciclo di vita con particolare 

attenzione al consumo delle risorse (materie prime o prime-seconde utilizzate, produzione di rifiuti riciclabili e del loro riutilizzo in un 

nuovo ciclo produttivo e della quantità di rifiuti non riciclabili). La valutazione terrà conto, nel seguente ordine di priorità, delle 

caratteristiche tecniche dei dispositivi in grado di prevenire il consumo di risorse e la produzione di rifiuti, delle soluzioni per la 

preparazione al riutilizzo delle componenti dei dispositivi offerti, delle caratteristiche di progettazione e degli eventuali servizi collegati 

alla fornitura in grado di garantire il riciclo, totale o parziale, dei dispositivi offerti. Si valuterà la concretezza, l’efficacia e l’innovatività 

della proposta e delle modalità/strumenti adottati dal Fornitore per consentire all’Amministrazione il monitoraggio della produzione 

di rifiuti ossia la possibilità per l’amministrazione di quantificare i risparmi potenzialmente raggiungibili – in termini di costi di 

smaltimento – anche grazie all’adozione di soluzioni del tutto o in parte riutilizzabili.

Relazione tecnica 5,00

7
Servizio di assistenza tecnica e post-vendita - Descrivere, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara, la modalità di 

erogazione del servizio, i tempi di intervento, l’eventuale presenza di assistenza on-line. La soluzione proposta sarà valutata in termini 

di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio nella rappresentazione delle attività

Relazione tecnica 3,00

8

Formazione del personale - Descrivere, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara, la modalità di erogazione del 

servizio, l’organizzazione dell’aggiornamento e training proposto, l’eventuale presenza di corsi di formazione on line. La soluzione 

proposta sarà valutata in termini di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio nella rappresentazione delle 

attività

Relazione tecnica 3,00

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DISCREZIONALI:

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 11,2000 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 11,2000

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 2,0000

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 2,0000

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 2,4000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Adeguato 0,600 0,733 2,2000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000

Carlo Bianchi e Assut Europe Innovamedica

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 14,0000
Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 Adeguato 0,600 0,467 6,5333

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 4,0000 Inadeguato 0,000 Inadeguato 0,000 Inadeguato 0,000 0,000 0,0000

Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000 Più che adeguato 0,800 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,667 2,0000

Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000

Johnson&Johnson Nextmed

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Parzialmente 

adeguato
0,400 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,533 7,4667

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 4,0000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Più che adeguato 0,800 0,667 2,0000

Più che adeguato 0,800 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,667 2,0000

RTI Medicorp Multimed



Suturatrici meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni 

Allegato 5 - Lotto 5: Suturatrice circolare monouso a batteria 

Modalità di comprova Pmax

ID Criterio

4
Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche. Si valuterà l’adeguatezza della 

gamma proposta sotto il profilo della capacità di adattamento del dispositivo alle diverse procedure chirurgiche tenendo conto della 

gamma di lunghezze dello stelo e dei calibri e delle altezze dei punti per la compatibilità con tessuti di diverso spessore

Scheda tecnica 14,00

6

Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità – Descrivere le caratteristiche dei dispositivi offerti in gara e delle misure 

di gestione o delle innovazioni di processo e/o di prodotto che migliorano gli impatti ambientali su tutto il ciclo di vita con particolare 

attenzione al consumo delle risorse (materie prime o prime-seconde utilizzate, produzione di rifiuti riciclabili e del loro riutilizzo in un 

nuovo ciclo produttivo e della quantità di rifiuti non riciclabili). La valutazione terrà conto, nel seguente ordine di priorità, delle 

caratteristiche tecniche dei dispositivi in grado di prevenire il consumo di risorse e la produzione di rifiuti, delle soluzioni per la 

preparazione al riutilizzo delle componenti dei dispositivi offerti, delle caratteristiche di progettazione e degli eventuali servizi collegati 

alla fornitura in grado di garantire il riciclo, totale o parziale, dei dispositivi offerti. Si valuterà la concretezza, l’efficacia e l’innovatività 

della proposta e delle modalità/strumenti adottati dal Fornitore per consentire all’Amministrazione il monitoraggio della produzione 

di rifiuti ossia la possibilità per l’amministrazione di quantificare i risparmi potenzialmente raggiungibili – in termini di costi di 

smaltimento – anche grazie all’adozione di soluzioni del tutto o in parte riutilizzabili.

Relazione tecnica 5,00

7
Servizio di assistenza tecnica e post-vendita - Descrivere, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara, la modalità di 

erogazione del servizio, i tempi di intervento, l’eventuale presenza di assistenza on-line. La soluzione proposta sarà valutata in termini 

di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio nella rappresentazione delle attività

Relazione tecnica 3,00

8

Formazione del personale - Descrivere, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara, la modalità di erogazione del 

servizio, l’organizzazione dell’aggiornamento e training proposto, l’eventuale presenza di corsi di formazione on line. La soluzione 

proposta sarà valutata in termini di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio nella rappresentazione delle 

attività

Relazione tecnica 3,00

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DISCREZIONALI:

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 11,2000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 14,0000

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 2,0000 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 4,0000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000

Innovamedica Johnson&Johnson



Suturatrici meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni 

Allegato 6 - Lotto 6: Suturatrice lineare articolata manuale monouso 

Modalità di comprova Pmax

ID Criterio

8

Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche. Si valuterà 

l’adeguatezza della gamma proposta sotto il profilo della capacità di adattamento del dispositivo alle diverse 

procedure chirurgiche tenendo conto della gamma di lunghezze dello stelo e della ricarica, delle altezze dei punti 

per la compatibilità con tessuti di diverso spessore. Nell’ambito del presente criterio saranno sottoposte a 

valutazione suturatrici diverse da quelle offerte come principali per il lotto o da quelle semicircolari eventualmente 

offerte in relazione allo specifico criterio migliorativo.

Scheda tecnica 11,00

9

Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità – Descrivere le caratteristiche dei dispositivi offerti in 

gara e delle misure di gestione o delle innovazioni di processo e/o di prodotto che migliorano gli impatti ambientali 

su tutto il ciclo di vita con particolare attenzione al consumo delle risorse (materie prime o prime-seconde utilizzate, 

produzione di rifiuti riciclabili e del loro riutilizzo in un nuovo ciclo produttivo e della quantità di rifiuti non 

riciclabili). La valutazione terrà conto, nel seguente ordine di priorità, delle caratteristiche tecniche dei dispositivi in 

grado di prevenire il consumo di risorse e la produzione di rifiuti, delle soluzioni per la preparazione al riutilizzo 

delle componenti dei dispositivi offerti, delle caratteristiche di progettazione e degli eventuali servizi collegati alla 

fornitura in grado di garantire il riciclo, totale o parziale, dei dispositivi offerti. Si valuterà la concretezza, l’efficacia e 

l’innovatività della proposta e delle modalità/strumenti adottati dal Fornitore per consentire all’Amministrazione il 

monitoraggio della produzione di rifiuti ossia la possibilità per l’amministrazione di quantificare i risparmi 

potenzialmente raggiungibili – in termini di costi di smaltimento – anche grazie all’adozione di soluzioni del tutto o 

in parte riutilizzabili.

Relazione tecnica 5,00

10

Servizio di assistenza tecnica e post-vendita - Descrivere, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di 

gara, la modalità di erogazione del servizio, i tempi di intervento, l’eventuale presenza di assistenza on-line. La 

soluzione proposta sarà valutata in termini di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio nella 

rappresentazione delle attività

Relazione tecnica 3,00

11

Formazione del personale - Descrivere, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara, la modalità di 

erogazione del servizio, l’organizzazione dell’aggiornamento e training proposto, l’eventuale presenza di corsi di 

formazione on line. La soluzione proposta sarà valutata in termini di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, 

livello di dettaglio nella rappresentazione delle attività

Relazione tecnica 3,00

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DISCREZIONALI:

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 8,8000 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 8,8000

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 2,0000

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 2,0000

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 2,4000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Adeguato 0,600 0,733 2,2000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000

Carlo Bianchi e Assut Europe Euroclone

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Più che adeguato 0,800 0,667 7,3333 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Più che adeguato 0,800 0,933 10,2667

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 2,0000 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 4,0000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000

Innovamedica Johnson&Johnson



Suturatrici meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni 

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 6,6000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 6,6000

Inadeguato 0,000 Inadeguato 0,000 Inadeguato 0,000 0,000 0,0000 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 4,0000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Più che adeguato 0,800 0,667 2,0000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000 Più che adeguato 0,800 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,667 2,0000

RTI Medicorp MultimedMovi

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 11,0000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 3,0000

Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000

Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000

Medtronic



Suturatrici meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni 

Allegato 7 - Lotto 7: Suturatrice lineare articolata monouso a batteria 

Modalità di comprova Pmax

ID Criterio

11

Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche. Si valuterà 

l’adeguatezza della gamma proposta sotto il profilo della capacità di adattamento del dispositivo alle diverse procedure 

chirurgiche tenendo conto della gamma di lunghezze dello stelo e della ricarica, delle altezze dei punti per la compatibilità 

con tessuti di diverso spessore. Nell’ambito del presente criterio saranno sottoposte a valutazione suturatrici diverse da 

quelle offerte come principali per il lotto o da quelle semicircolari eventualmente offerte in relazione allo specifico criterio 

migliorativo.

Scheda tecnica 8,00

12

Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità – Descrivere le caratteristiche dei dispositivi offerti in gara e 

delle misure di gestione o delle innovazioni di processo e/o di prodotto che migliorano gli impatti ambientali su tutto il ciclo 

di vita con particolare attenzione al consumo delle risorse (materie prime o prime-seconde utilizzate, produzione di rifiuti 

riciclabili e del loro riutilizzo in un nuovo ciclo produttivo e della quantità di rifiuti non riciclabili). La valutazione terrà conto, 

nel seguente ordine di priorità, delle caratteristiche tecniche dei dispositivi in grado di prevenire il consumo di risorse e la 

produzione di rifiuti, delle soluzioni per la preparazione al riutilizzo delle componenti dei dispositivi offerti, delle 

caratteristiche di progettazione e degli eventuali servizi collegati alla fornitura in grado di garantire il riciclo, totale o 

parziale, dei dispositivi offerti. Si valuterà la concretezza, l’efficacia e l’innovatività della proposta e delle modalità/strumenti 

adottati dal Fornitore per consentire all’Amministrazione il monitoraggio della produzione di rifiuti ossia la possibilità per 

l’amministrazione di quantificare i risparmi potenzialmente raggiungibili – in termini di costi di smaltimento – anche grazie 

all’adozione di soluzioni del tutto o in parte riutilizzabili.

Relazione tecnica 5,00

13

Servizio di assistenza tecnica e post-vendita - Descrivere, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara, la 

modalità di erogazione del servizio, i tempi di intervento, l’eventuale presenza di assistenza on-line. La soluzione proposta 

sarà valutata in termini di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio nella rappresentazione delle 

attività

Relazione tecnica 3,00

14

Formazione del personale - Descrivere, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara, la modalità di 

erogazione del servizio, l’organizzazione dell’aggiornamento e training proposto, l’eventuale presenza di corsi di formazione 

on line. La soluzione proposta sarà valutata in termini di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio 

nella rappresentazione delle attività

Relazione tecnica 3,00

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DISCREZIONALI:

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 6,4000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Più che adeguato 0,800 0,667 5,3333

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 2,0000

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 2,0000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000

Euroclone Innovamedica

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Più che adeguato 0,800 0,933 7,4667 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 4,8000

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 4,0000 Inadeguato 0,000 Inadeguato 0,000 Inadeguato 0,000 0,000 0,0000

Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000

Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000

Johnson&Johnson Movi



Suturatrici meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni 

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 4,8000

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 2,0000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000

VE.DI.SE Hospital



Suturatrici meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni 

Allegato 8 - Lotto 8: Suturatrice lineare articolata pluriuso a batteria

Modalità di comprova Pmax

ID Criterio

11

Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche. Si valuterà 

l’adeguatezza della gamma proposta sotto il profilo della capacità di adattamento del dispositivo alle diverse procedure 

chirurgiche tenendo conto della gamma di lunghezze dello stelo e della ricarica, delle altezze dei punti per la compatibilità 

con tessuti di diverso spessore. Nell’ambito del presente criterio saranno sottoposte a valutazione suturatrici diverse da 

quelle offerte come principali per il lotto o da quelle semicircolari eventualmente offerte in relazione allo specifico criterio 

migliorativo.

Scheda tecnica 8,00

12

Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità – Descrivere le caratteristiche dei dispositivi offerti in gara e 

delle misure di gestione o delle innovazioni di processo e/o di prodotto che migliorano gli impatti ambientali su tutto il 

ciclo di vita con particolare attenzione al consumo delle risorse (materie prime o prime-seconde utilizzate, produzione di 

rifiuti riciclabili e del loro riutilizzo in un nuovo ciclo produttivo e della quantità di rifiuti non riciclabili). La valutazione terrà 

conto, nel seguente ordine di priorità, delle caratteristiche tecniche dei dispositivi in grado di prevenire il consumo di 

risorse e la produzione di rifiuti, delle soluzioni per la preparazione al riutilizzo delle componenti dei dispositivi offerti, 

delle caratteristiche di progettazione e degli eventuali servizi collegati alla fornitura in grado di garantire il riciclo, totale o 

parziale, dei dispositivi offerti. Si valuterà la concretezza, l’efficacia e l’innovatività della proposta e delle 

modalità/strumenti adottati dal Fornitore per consentire all’Amministrazione il monitoraggio della produzione di rifiuti 

ossia la possibilità per l’amministrazione di quantificare i risparmi potenzialmente raggiungibili – in termini di costi di 

smaltimento – anche grazie all’adozione di soluzioni del tutto o in parte riutilizzabili.

Relazione tecnica 5,00

13

Servizio di assistenza tecnica e post-vendita - Descrivere, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara, la 

modalità di erogazione del servizio, i tempi di intervento, l’eventuale presenza di assistenza on-line. La soluzione proposta 

sarà valutata in termini di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio nella rappresentazione delle 

attività

Relazione tecnica 3,00

14

Formazione del personale - Descrivere, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara, la modalità di 

erogazione del servizio, l’organizzazione dell’aggiornamento e training proposto, l’eventuale presenza di corsi di formazione 

on line. La soluzione proposta sarà valutata in termini di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio 

nella rappresentazione delle attività

Relazione tecnica 3,00

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DISCREZIONALI:

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 6,4000 Ottimo 1,000 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,867 6,9333

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 2,0000 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 4,0000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000

Innovamedica Medtronic



Suturatrici meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni 

Allegato 9 - Lotto 9: Suturatrice per emorroidectomia e prolassi maggiori monopaziente 

Modalità di comprova Pmax

ID Criterio

3
Ampiezza di gamma – Adeguatezza della ulteriore gamma proposta alle diverse procedure chirurgiche. Si valuterà 

l’adeguatezza della gamma proposta sotto il profilo della capacità di adattamento del dispositivo e degli accessori alle 

diverse procedure chirurgiche proctologiche tenendo conto della gamma di calibri

Scheda tecnica 14,00

5

Soluzioni in materia di sostenibilità ambientale e circolarità – Descrivere le caratteristiche dei dispositivi offerti in gara e 

delle misure di gestione o delle innovazioni di processo e/o di prodotto che migliorano gli impatti ambientali su tutto il 

ciclo di vita con particolare attenzione al consumo delle risorse (materie prime o prime-seconde utilizzate, produzione di 

rifiuti riciclabili e del loro riutilizzo in un nuovo ciclo produttivo e della quantità di rifiuti non riciclabili). La valutazione 

terrà conto, nel seguente ordine di priorità, delle caratteristiche tecniche dei dispositivi in grado di prevenire il consumo 

di risorse e la produzione di rifiuti, delle soluzioni per la preparazione al riutilizzo delle componenti dei dispositivi offerti, 

delle caratteristiche di progettazione e degli eventuali servizi collegati alla fornitura in grado di garantire il riciclo, totale o 

parziale, dei dispositivi offerti. Si valuterà la concretezza, l’efficacia e l’innovatività della proposta e delle 

modalità/strumenti adottati dal Fornitore per consentire all’Amministrazione il monitoraggio della produzione di rifiuti 

ossia la possibilità per l’amministrazione di quantificare i risparmi potenzialmente raggiungibili – in termini di costi di 

smaltimento – anche grazie all’adozione di soluzioni del tutto o in parte riutilizzabili.

Relazione tecnica 5,00

6

Servizio di assistenza tecnica e post-vendita - Descrivere, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara, la 

modalità di erogazione del servizio, i tempi di intervento, l’eventuale presenza di assistenza on-line. La soluzione 

proposta sarà valutata in termini di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio nella 

rappresentazione delle attività

Relazione tecnica 3,00

7

Formazione del personale - Descrivere, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara, la modalità di 

erogazione del servizio, l’organizzazione dell’aggiornamento e training proposto, l’eventuale presenza di corsi di 

formazione on line. La soluzione proposta sarà valutata in termini di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di 

dettaglio nella rappresentazione delle attività

Relazione tecnica 3,00

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DISCREZIONALI:

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600
Scarsamente 

adeguato
0,200 0,467 6,5333

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 5,6000

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 2,0000

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 2,0000

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 2,4000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Adeguato 0,600 0,733 2,2000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000

Carlo Bianchi e Assut Europe Euroclone

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 5,6000 Inadeguato 0,000 Inadeguato 0,000 Inadeguato 0,000 0,000 0,0000

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 2,0000 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 4,0000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 Ottimo 1,000 1,000 3,0000

Innovamedica Johnson&Johnson



Suturatrici meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni 

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Giudizio 

Commissario 1

Giudizio 

Commissario 2

Giudizio 

Commissario 3
Coefficiente Punteggio

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 0,400 5,6000

Parzialmente 

adeguato
0,400

Parzialmente 

adeguato
0,400 Parzialmente adeguato 0,400 0,400 5,6000

Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 Più che adeguato 0,800 0,800 4,0000 Inadeguato 0,000 Inadeguato 0,000 Inadeguato 0,000 0,000 0,0000

Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Più che adeguato 0,800 0,667 2,0000 Più che adeguato 0,800 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,667 2,0000

Più che adeguato 0,800 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,667 2,0000 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 Adeguato 0,600 0,600 1,8000

NextmedRTI Medicorp Multimed
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