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1 PREMESSA

Il Servizio e richiesto per la Sorveglianza Fisica, per I'attivazione e le verifiche periodiche dei
dispositivi X-RAY presenti in azienda e le nuove apparecchiature che Sogei intende dotarsi.

1.1 DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di
ciascuno di essi:

e CONSIP: la societa che, in qualita di stazione appaltante, affida il servizio oggetto del
presente Capitolato;

e SOGEI: la Societa Generale di Informatica S.p.A., beneficiaria del Servizio;

e Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovra
conformarsi il Servizio;

e Contratto: il contratto che verra stipulato tra la SOGEI e I'impresa che enuncia le regole
giuridiche alle quali si dovra conformare il Servizio;

e Servizio: il complesso delle attivita oggetto del presente Capitolato;
e Societa: la societa/il professionista aggiudicatario del Servizio;

e Responsabile delle attivita contrattuali: la persona individuata dalla Societa come
interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attivita contrattuali.
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2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato tecnico disciplina I'affidamento del servizio di sorveglianza fisica da radiazioni
ionizzanti.

Il Servizio si articolera in:

2.1  VERIFICHE SEMESTRALI

Su apparecchiature X-Ray gia installate presso le sedi Sogei di seguito riportate e comunque fino ad
un massimo di 18 verifiche da svolgersi durante il periodo di validita del contratto.
Si precisa che la Sogei non garantira |'effettuazione di tutte le 18 verifiche.

n° ripetizioni
] N _ n° impianti _ Totale
Luogo Tipo verifica Tipo X_RAY d i in 36
a verificare P
mesi verifiche
Periodica |Fisso in esercizio 3 3 9
via Mario Carucci 99
Periodica Portatile 2 3 6
Via Mario Carucci 85 Periodica Fisso in esercizio 1 3 3
Totale verifiche 18
Le apparecchiature vengono utilizzate per il controllo dei bagagli e della posta.

Apparecchiature fisse:

n. 2 FEP — ME 640 / 150 kv; 0,5 mA
n. 1 FEP — ME Cargo / 150 kv; 1,0 mA
n. 1 FEP — ME 536 / 150 kv; 0,5 mA
Apparecchiature portatili:

n.2 SABRE 2000 / Ni 63 da 555 MBq (15mCi)

2.2  SERVIZIO OPZIONALE — CESSAZIONE SU EVENTUALI APPARECCHIATURE DA DISMETTERE, PER UN
MASSIMO DI 2 APPARECCHIATURE
Sogei si riserva il diritto di attivare in relazione alle esigenze e all’evoluzione tecnologica del sistema
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di sicurezza il seguente servizio opzionale:
L'attivita prevede a titolo indicativo ma non esaustivo:

- predisposizione della comunicazione preventiva di cessazione della pratica;
- redazione di una relazione tecnica da allegare alla suddetta comunicazione preventiva.

Il servizio opzionale include la verifica di eventuali apparecchiature da acquistare, per un massimo di
2 apparecchiature, prevede a titolo indicativo ma non esaustivo:

- supporto tecnico per la scelta;
- rilascio del benestare all'impiego;

- predisposizione della comunicazione preventiva e della relazione tecnica da trasmettere ai
seguenti uffici competenti:

e Direzione provinciale del lavoro;

e ASL locale;

e Comando provinciale VVF;

e ARPA;

e Prima verifica di radioprotezione dal punto di vista della sorveglianza fisica.

Luogo di svolgimento dei servizi e la citta di Roma.
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3 MODALITA’ DI ESECUZIONE

L'incarico si svolgera in contatto con il Responsabile di contratto e con le strutture organizzative della

Sogei preposte.

L'incarico professionale non sara soggetto ad alcun vincolo di subordinazione e pertanto dovra

intendersi di natura autonoma e libero professionale.

L'intervento dell’esperto qualificato sara richiesto dal responsabile di contratto Sogei e dovra essere

avviato entro 10 giorni dalla richiesta.
L'esecuzione del servizio sara regolata dai seguenti documenti:

Verbale di verifica redatto dall’esperto qualificato su apposito registro numerato e vidimato
entro 5 (cinque) giorni dal termine di ogni verifica e sottoscritto per accettazione dal

Responsabile di contratto per la Sogei;

Per i servizi opzionali la documentazione prevista dalla normativa e sinteticamente richiamata al

paragrafo 2.2.

In entrambi i casi, la nota di accettazione che attesta la corretta esecuzione del servizio (verifica
di conformita); tale nota che verra predisposta e sottoscritta dal responsabile di contratto Sogei,

dovra essere allegata alla fattura.
4 VERIFICA DI CONFORMITA

Entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento del verbale di verifica, Sogei effettuera la verifica di
conformita, volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il

profilo tecnico-funzionale.

La Societa e tenuta a prestare alla Sogei, a propria cura e spese, 'assistenza tecnica necessaria e a

mettere a disposizione della Sogei quanto necessario alle operazioni di verifica di conformita.
La Societa potra intervenire alla verifica di conformita, anche attraverso propri rappresentanti.

In tal caso detti rappresentanti sono tenuti a sottoscrivere i documenti di verifica di conformita che

verranno redatti da Sogei (verbali, certificato, ecc.)

In caso di esito negativo della verifica di conformita, ferma restando I'applicazione delle penali, di cui
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al successivo paragrafo 9, la Societa dovra provvedere, a propria cura e spese, entro il termine che le

verra comunicato dalla Sogei, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati.

Dopo la comunicazione, da parte della Societa, dell’avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle
carenze, la Sogei procedera a nuova verifica di conformita nei termini e con le modalita di cui ai

commi precedenti.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformita, la Sogei avra facolta di risolvere il
contratto e di fare eseguire tutto o in parte il servizio a terzi in danno della Societa e fatto salvo in

ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

A completamento della verifica positiva sara prodotto il “Verbale di conformita” che dovra essere

sottoscritto dal Responsabile della Fornitura e dal Responsabile Sogei.

5 ENTITA E DURATA DELL'IMPEGNO

Il contratto che verra stipulato con Sogei S.p.A. decorrera dalla data di stipula ed avra efficacia per 36
(trentasei) mesi.

6 REQUISITI SULLE COMPETENZE RICHIESTE

Per I'esecuzione del servizio la Societa mettera a disposizione figure professionali con i seguenti
requisiti:
e iscrizione all’elenco nazionale di Esperti Qualificati tenuto dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali;

e Esperto Qualificato con abilitazione di terzo grado.

7 ADEMPIMENTI DELLA SICUREZZA

La Societa s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire |'esecuzione delle attivita in
piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”,
cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici
dell’Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attivita contrattuali, ai fini degli
adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 26 del citato decreto.

Si evidenzia che le attivita di cui al presente capitolato rientrano nelle fattispecie di cui al comma 3-

bis del suddetto articolo, per le quali non sussiste I'obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze).
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7.1 MODALITA DI COMUNICAZIONE

La Societa comunichera a Sogei, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto,
un numero di telefono con accesso prioritario, un indirizzo PEC, un numero di fax e un indirizzo e-
mail; per le comunicazioni di rilevanza contrattuale sara utilizzata la PEC.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale la Societa dovra garantire la piena funzionalita dei
suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

7.2  LINGUA

Tutte le attivita e la documentazione saranno in lingua italiana.

7.3 RISERVATEZZA
Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Societa e Sogei sono
riservati, pertanto e richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo

avviene al di fuori delle sedi Sogei.

La Societa non potra utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori
delle attivita oggetto del presente capitolato.

8 LIVELLI DI SERVIZIO

La Societa, nell’esecuzione de contratto, dovra rispettare i seguenti termini:

e Avviare le prestazioni previste dal Servizio entro 10 giorni solari dalla richiesta del
Responsabile del Contratto Sogei;

e Redigere il Verbale di verifica entro 5 (cinque) giorni solari dal termine di ogni verifica.

9 PENALI

Sogei applichera le penali, nei seguenti casi:

e per ogni giorno di ritardo nell’avvio delle prestazioni previste rispetto ai termini indicati
al precedente paragrafo 6, si applichera una penale pari all'l%. (uno per mille)
dell'importo contrattuale;

e per ogni giorno di ritardo per la redazione del verbale di verifica rispetto ai termini
indicati al precedente paragrafo 6, si applichera una penale pari all’1%. (uno per mille)
dell'importo contrattuale.

e per ogni giorno di ritardo nel comunicare a Sogei il nominativo del proprio
rappresentante, designato quale responsabile delle attivita contrattuali e del
coordinamento delle stesse, rispetto ai termini indicati al precedente paragrafo 5.2, si
applichera una penale pari all’1%o. (uno per mille) dell'importo contrattuale.
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Nell’ipotesi in cui I'importo delle penali applicabili superi 'ammontare del 10% (diecipercento)
dell'importo contrattuale complessivo, la Sogei avra diritto il diritto di risolvere, totalmente o
parzialmente, il contratto in danno della Societa, salvo il diritto dell’eventuale maggior danno.

10 MODALITA DI FATTURAZIONE
La Societa potra emettere fattura per ciascun intervento effettuato:
e Verifiche semestrali su apparecchiature X-Ray installati;
e Adempimenti cessazione apparecchiature X-Ray da dismettere.
Nella fattura dovranno essere indicati tutti gli elementi utili ad individuare il servizio ai quali fa

riferimento, oltre che tutti i riferimenti contrattuali richiesti e indicati nel contratto che verra
stipulato.

Alla fattura dovranno essere allegati tutti gli eventuali altri documenti richiesti nel contratto che
verra stipulato e dovra riportare il numero di repertorio del contratto ed il codice CIG.

Si precisa che la mancanza di uno di questi elementi consente al committente di rifiutare la fattura
entro il termine previsto.
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